
Laboratórna rutina



 Dôležité značky



 Rozdelenie látok:
◦ Biotické / Abiotické

◦ Kumulatívny účinok / Nekumulatívny účinok

◦ Účinok (žieravina, jed, karcinogén, teratogén, 
mutagén..)



Ochrana pokožky:

 odev (aký?) 

 rukavice (prečo?) 

Ochrana zraku

 okuliare  (aké?)

Ochrana tráviacej a 
dýchacej sústavy

 zákaz prijímania 
potravy

 respiračné filtre (?)



 zónový systém 
◦ zabránenie kontaminácii

◦ jednoduchšie čistenie

 rukavice
◦ správne používanie

◦ aké rukavice?



 dekontaminácia a prevencia
◦ suchá sterilizácia (170-180 °C/60 min)

◦ vlhká sterilizácia (125 °C/30 min)

◦ ÚV svetlo (cez noc)

◦ čistenie vhodným prostriedkom

◦ laminárny box



 laboratórne sklo

 laboratórne plasty

 automatické pipety (zloženie)



 chladnička, mraznička

 vodný kúpeľ

 sterilizátor, autokláv

 miešadlo, trepačka, vortex

 spektrofotometer





 Na parafínový papierik napipetuj 5x 150µl 
roztoku „A“ tak, aby neobsahoval bubliny a 
mal presný objem

 odoberte z napipetovaných vzoriek 100µl a 
po premiešaní s pripravenou farbičkou 
preneste na čistý parafínový papierik 

 všetky zafarbené vzorky preneste do 
pripravenej skúmavky „B“


